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Busko - Zdr¢j, dnia 14 listopada 2019 r.

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie przetarqu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest dostawa zespoler do zabiegéw ortopedycznych dla
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z zachowaniem zasad okreslonych ustawq z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986 ze zm.).

Ogtoszenie o zamdéwieniu ukazato sie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2019r. pod
numerem 2019/S 189-458996.

Informacja dla Wykonawcéw nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawcéw:
Zamawiajgcy udziela odpowiedz na zapytania Wykonawcdw do w/w przetargu.

Lapytanie nr 1 dotyczy Zatacznika nr 1

1. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do blizszej
nasady kosci piszczelowej od strony bocznej ,L", lewa i prawa. Na trzonie ptyty otwory dwufunkcyjne nie
wymagajgce zadlepek/przejscidwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq zastosowania §rub
blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W gfowie ptytki otwory prowadzqgce $ruby blokowane pod réznymi
kgtami - w réznych kierunkach oraz 2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane(5,0), samogwintujgce z gniazdami szesciokgthymi.
Sruby blokowane wkrecane za pomocq $rubokreta dynamometrycznego. Koniec czesci frzonowej ptytki
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia. Dtugos¢ od 82 do
262mm, od 4 do 14 otwordw w trzonie i 3 otwordw w gtowie ptytki. Materiat: tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

2. dot.poz. 2, 3
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 2, 3 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie ptytki otwory dwufunkcyjne
nie wymagajqgce zaslepek/przejsciéwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq zastosowania srub
blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W gtowie ptytki otwory prowadzqgce Sruby blokowane 3,5 pod
réznymi kqtami — w réznych kierunkach oraz 2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. §ruby blokowane w ptytce (3,5) samogwintujqce z gniazdami
szesciokgtnymi. Koniec czesci frzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki
metodq minimalnego ciecia. Dtugosé od 116 do 246mm, od 4 do 14 oftwordéw w trzonie i 8 otworéw w
gtowie ptytki. Materiat: tytan.
Oraz:
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajgce zaslepek/przejsciéwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq
zastosowania srub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem
Kirchnera. W gtowie ptytki otwory prowadzqce sruby blokowane 3,5 pod roznymi kqtami - w réznych
kierunkach oraz 3 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane w ptytce (3,5 samogwintujgce z gniazdem szesciokqgtnym lub
gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomocq srubokreta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec
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czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodq minimalnego
ciecia. Dtugos¢ od 80 do 288mm, od 5 do 21 otwordw w trzonie i 4 otwory w gtowie ptytki. Materiat:
tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

3. dot. poz. 4
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 4 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka anatomiczna, do kosci pietowej z zastosowaniem $Srub do stabilizacji katowej, prawa i lewa. Ptytka
Z ramionami dopasowanymi do anatomii kosci pietowej. Otwory stozkowe gwintowane w formie oczek
utatwiajgcych dociecie i dopasowanie ptytki do wtasciwej anatomii. Dwie wypustki utatwiajgce
pozycjonowanie ptytki. Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi 3,5 mm.
Dtugosc od 64 do 81 mm. Materiat: tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

4. dot.poz. 5
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 5 dopusci mozliwos$¢ zaoferowania:
Ptytki anatomiczne o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z koscig blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci strzatkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie ptyty otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zadlepek/przejscidwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq
zastosowania Srub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podtuzny otwédr blokujgco - kompresyjny
umozliwiajgcy elastyczno$¢ pionowego pozycjonowania ptytki oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem
Kirschnera. W gtowie ptyty otwory prowadzgce $ruby blokowane lub korowe pod réznymi kgtami — w
réznych kierunkach o sSrednicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera.
Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane, samogwintujgce z gniazdem szesciokgtnym
lub gwiazdkowym, wkrecane za pomocq $Srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 — 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm.
Koniec czeéci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg
minimalnego ciecia. Dtugo$¢ od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otwordw w trzonie i 5 otworédw w gtowie
ptytki. Materiat tytan?e
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

5. dot. poz. 6
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. é dopusci mozliwose zaoferowania:
Ptytka anatomiczna o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z koscig blokujgco-kompresyjna do ztaman
frzonu obojczyka, goérno-przednia. Otwory  w ptytce dwufunkcyjne niewymagajgce
zaslepek/przejscidwek, blokujgco — kompresyjne z mozliwosciq zastosowania $rub blokowanych lub
korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w ptytce
samogwintujgce z gniazdem szesSciokatnym Ilub gwiazdkowym. Koniec czesci trzonowej ptytki
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia. Ptytka posiada 2
otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Sruby blokowane wkrecane za pomocq srubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm. Dt. od 94 do 120mm, ilo§¢ otwordw od 6 do 8 na trzonie. Ptytki prawe i
lewe.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

6. dot. poz. 7
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 7 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka anatomiczna o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z koscig blokujgco-kompresyjna do ztaman
trzonu obojczyka od strony bocznej, uniwersalna, przednio boczna. W czesci bocznej ptytki zageszczone
otwory prowadzgce $ruby blokowane pod réznymi kgtami 2,4/2,7mm i korowe 2,7mm. Na trzonie ptyty
otwory dwufunkcyjne nie wymagajgce zadlepek/przejsciowek, blokujgco — kompresyjne z mozliwosciq
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdem szesciokgtnym lub gwiazdkowym. Kohce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania metodg minimalnego ciecia. Sruby blokowane
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wkrecane za pomocq Srubokreta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dt. od 77 do 124mm, ilo$¢ otwordw
od7do 12.

Odpowiedzi: ZLamawiajgcy dopuszcza.

7. dot. poz. 8
Czy Zamawidjgcy w Latgezniku nr 1 poz. 8 dopusci mozliwosé¢ zaoferowania:
Ptytka do Halluxa z zastosowaniem Srub do stabilizacji kgtowej, prawa i lewa. Ptytka w ksztatcie litery T,
sko$na. W czesci nasadowej ptytki 2 otwory stozkowe gwintowane do $rub blokowanych 2,4 oraz otwér
do wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera. W czesci trzonowej ptytki 2 otwory stozkowe gwintowane do
Srub  blokowanych 2,4 oraz otwdr do wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera. Czes¢ trzonowa
Wyposazona w trapezowy klin o zmiennej wysokosci. Sruby blokowane w ptytce 2,4 mm samogwintujgce
Z gniazdem szesciokgtnym lub gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomocq Srubokreta
dynomome’rrycznego 0.8Nm. Wysokos¢é klina od 0 do 7 mm.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

8. dot. poz. 9
Czy Zamawiajqcy w Zatgezniku nr 1 POz. 9 dopusci mozliwose zaoferowania:
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana z dostepu przysrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajgce  zaslepek/przejiciowek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciqg
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwér umotzliwiajgcy wstepng stabilizacje
drutem Kirschnera. W gtowie ptytki otwory prowadzqce Sruby blokowane (2,4, 2,7) pod réznymi kgtami —
w réznych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby  blokowane w  ptytce

Oraz
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana z dostepu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajgce zaslepek/przejiciéwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania srub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwér umozliwiajgcy wstepng stabilizacje
drutem Kirschnera. W gtowie ptytki otwory prowadzqce Sruby blokowane (2,4, 2,7) pod réznymi kgtami —
W réznych kierunkach oraz otwér umozliwiajgcy wstepng stabilizacje drutem Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokgthym  lub gwiazdkowym.  Sruby  blokowane wkrecane za pomocqg  Srubokreta
dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania ptytki metodq minimalnego ciecia. Dtugos¢ od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otwordw
w trzonie ptytkii 3 otwory w gtowie ptytki. Materiat: tytanee
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

9. dot. poz. 10
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 10 dopusci mozliwosé zaoferowania:
Ptytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajgcym  kontakt z koscig blokujgco -
kompresyjna do blizszej nasady kosci tokciowej (wyrostek tokciowy), prawa i lewa. Na trzonie ptytki

a ptytki w czesci trzonowej dzieki podcieciom z boku i od
spodu ptytki. W gtowie ptytki otwory prowadzqgce sruby pod réznymi kgtami — w roznych kierunkach oraz
7 otwordw umotzliwiajacych wstepng stabilizacje drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. $ruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdem szeSciokgtnym lub gwiazdkowym.
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Sruby blokowane wkrecane za pomocq srubokreta  dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia.
Dtugosé od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworéw w czesci trzonowej i 8 otworéw w gtowie ptytki.
Materiat: Tytan?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

10. dot. poz. 11
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 11 dopusci mozliwos¢ zaoferowania sruby kaniulowanej typu
Herberta o srednicy 3,5/3,0 mm zamiast 4,0/3,0 mm oraz o kaniulacji w érubie 1,1 mm zamiast 1,3 mmp¢
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

11. dot. poz. 12
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 12 dopusci mozliwose zaoferowania: ptytek w systemie 2.0 o
grubosci 1,21 1,3mm:
- ptytka prosta 15 otwordw, dtugos$c 89mm, szerokosc: Smm
- ptytka prosta 1 otwordw, dtugo$e 81mm, szerokosc: 5,5mm
- ptytki proste: 4, 5, 6, 7, dtugosc 31-52mm,
- ptytki proste kompresyjne ilos¢ otwordw 4-8 dtugo$e 26-54mm,
- ptytki w ksztatcie T - 3 otwory w gtowie i 7 w ogonie, dtugos¢ 52,5mm,
- ptytka kondylarna , lewa i prawa dtugo$¢ 34mm?e
- ptytka kondylama , lewa i prawa dtugo$¢ 39mme
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

12. dot. poz. 13
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 13 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania: ptytek o grubosci 1,2mm:
- ptytka mini T otwory gtowa/ogon 2/4 dtugo$¢ 30mm,
- ptytka mini L -110 otwory gtowa/ogon 2/4 dtugo$¢ 32mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

13. dot. poz. 14
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 14 dopuéci mozliwo$¢ zaoferowaniar:
Ptytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajacym kontakt z kosciq, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady koéci udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie ptyty otwory dwufunkcyjne nie
wymagajgce zaslepek/przejscidwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq zastosowania §rub
blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera W gtowie ptytki
otwory prowadzgce $ruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujgce z gniazdami sze$ciokgtnymi. Koniec czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia
Dtugos¢ od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otwordw w frzonie i 6 otworéw w gtowie ptyiki. Materiat: tytan
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

14. dot. poz. 15
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 15 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania:
Ptytka prosta blokujgco - kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, waska. Otwory w ptytce
dwufunkcyjne nie wymagajagce zaslepek/przejicidwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania §rub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stozkowym.
Konce ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia. Sruby
blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdami szeSciokgtnymi. Sruby blokowane wkrecane za
pomocqg $rubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Diugo$¢ od 44 do 404mm, od 2 do 22 otwordw.
Grubos¢ ptytki 4,5 mm. Materiat: tytan.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.
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15. dot. poz. 14

Czy Zamawiajgcy w Zatgcezniku nr 1 poz. 16 dopusci mozliwoéé zaoferowania: $ruby kompresyjnej o
Srednicy 4,5mm bez podktadki 2

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

16. dot. poz. 17
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 17 dopusci mozliwoié zaoferowania:
Gwozdz Srodszpikowy elastyczny, tytanowy do zespolen konczyn dtugich. Zakohczenie gwozdzia
sptaszczone i zaokrgglone, wygiete w  ksztatcie kija hokejowego umoizliwiajgce bezpieczne
wprowadzenie gwozdzia do kanatu Srodszpikowego. Wszystkie gwozdzie oznaczone kolorystycznie,
widoczny znacznik laserowy na gwozdzivu utatwidjgcy okredlenie pozycji zagigtej czesci gwozdzia.
Mozliwos¢ blokowania za pomocq zaslepek. Mata zaslepka dia gwozdzi o srednicy 1,5- 2,5mm i duza dla
gwozdzi o Srednicy 3,0-4,0mm. Zakres dostepnych rozmiardéw gwozdzi: srednica 1,5mm dtugos¢ 300mm i
Srednice 2,0-4,0mm (skok co 0,.5mm) dtugos$¢ 440mm.2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

17. dot. poz. 19
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 19 dopusci mozliwos¢ zaoferowania srub korowych o $rednicy
4,5mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

18. dot. poz. 20
Czy Zamawidjgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 20 dopuici mozliwosé zaoferowania Sruby gabczastej
blokowanej o srednicy 3,5 mm ze skokiem co 2mm?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

19. dot. poz. 23

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 23 dopusci mozliwosé zaoferowania Sruby korowej w dtugosci 8-
90mm ze skokiem co 2mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

20. dot. poz. 25
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr |1 Poz. 25 dopuici mozliwosé zaoferowania Sruby korowej o $rednicy
2,7mm w dtugosci 6-40mm ze skokiem co 2mm?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

21. dot. poz. 26
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 26 dopusci mozliwosé zaoferowania Sruby zmienno-kgtowej o
Srednicy 2,7mm w dtugosci 10-40mm?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

22. dot. poz. 27
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 27 dopusci mozliwosé zaoferowania Sruby blokowanej o
Srednicy 2,7mm w dtugosci 10-60mm?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

23. dot. poz. 28
Czy Zamawidjgcy w Zatgczniku nr 1 poz. 28 dopusci mozliwos¢ zaoferowania Sruby blokowanej o
Srednicy 2,4mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

24. dot. poz. 29

Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 1 poz. 29 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania Sruby korowej o $rednicy
2,4mm?

Odpowiedz: Zamawiajqgcy dopuszcza.
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Zapytanie nr 2 dotyczy Zatgcznika nr 2

1. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka anatomiczna blokujgco - kompresyjna do blizszej nasady kosci ramiennej. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W gtowie ptytki otwory prowadzgce sruby pod
réznymi kgtami — w réznych kierunkach oraz otwory umozliwiajgce wstepng stabilizacje drutami
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w ptytce (3,5) samogwintujgce z
gniazdami sze$ciokgtnymi. Sruby wprowadzane w gtowe kosci ramiennej za pomocq celownika. Koniec
czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodq minimalnego
ciecia. Dlugo$é¢ od 20mm do 270mm, ilo$¢ otwordw od 3 do 12. Materiat: tytan.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

2. dot. poz. 4
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 4 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka blokujgco - kompresyjna do dalszej nasady kodci promieniowej, dtoniowa, z ograniczonym
kontaktem, prawa i lewa. Ptytka podgieta anatomicznie z tréjkgtnym wycigciem w gtowie. Na frzonie
ptytki otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejécidwek, blokujgco - kompresyjne z
mozliwosciqg zastosowania rub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwdr umozliwigjgcy
wstepngq stabilizacje drutem Kirschnera. W gtowie ptytki otwory prowadzqgce $ruby blokowane (2,4) pod
réznymi kgtami - w réznych kierunkach oraz 4 otwory umoizliwiajgce wstepng stabilizacje drutami
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Otwory w gtowie ptytki skonfigurowane w
dwukolumnowy system blokowania - kolumna srodkowa i kolumna boczna, mozliwos¢ uzycia $rub
zmienno-kagtowych. Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi. Sruby
blokowane wkrecane za pomocgq $rubokreta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec czegsci trzonowej ptytki
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego cigcia. Dtugo$¢ od 42 do 77
mm, od 2 do 5 otwordw w trzonie i od 6 do 7 otwordw w gtowie ptytki. Grubos¢ ptytki 1,8 mm. Szerokosc
gtowy ptytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiat: tytan.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

3. dot. poz. §
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 5 dopusci mozliwos¢ zaoferowania:
Ptytka do dalszej nasady kosci strzatkowej/ blizszej nasady kosci tokciowej, o ksztatcie zmniejszajgcym
kontakt z koscig, blokujgco - kompresyjna, uniwersalina. Na trzonie ptytki otwory dwufunkcyjne nie
wymagajagce zadlepek/przejscidwek, blokujgco - kompresyjne z mozliwodciq zastosowania $rub
blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W gtowie ptytki otwdér umoizliwiajgcy wprowadzanie wkretow
korowych pod réznymi kgtami, w réznych kierunkach. Ptytka posiada haki umozliwiajgce zakotwiczenie.
Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w ptycie (3,5) samogwintujgce z gniazdami
szesciokgtnymi. Sruby blokowane wkrecane za pomocq Srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec
czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego
ciecia. Dtugos¢ 62mm. Materiat: tytan.
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

4, dot. poz. 6
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 2 poz. 6 dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretéw blokowanych D 2,4
mm nagwintowang gtéwkag i dt. od 10 do 40 mm?¢
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

5. dot. poz. 8
Czy Zamawiajgcy w Zatqgczniku nr 2 poz. 8 dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretéw D 3,5 mm zamiast D
3.0 mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
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6. dot. poz. 9

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 9 dopusci mozliwoié zaoferowania wkretéow D 2,7 i 3,5 mm
zamiast D 2,7 mme

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.
7. dot. poz. 10

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 10 dopuéci mozliwosé zaoferowania:

Ptytka blokujaco — kompresyjna prosta wagska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w ptytce
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejscidowek, blokujgco - kompresyjne, z mozliwoscig
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi. Sruby blokowane wkrecane za
pomocq Srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ptytka posiada 2 otwory do wstepnej stabilizacii
drutami Kirschnera. Konhce ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania ptytki metodg

minimalnego ciecia. Dtugos¢ od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otwordw. Grubosé ptytki 4,0 mm. Materiat:
tytan.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
8. dot. poz. 11

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 11 dopusci mozliwosé zaoferowania:

Ptytka blokowana, tubularna  (1/3  rurki). Otwory w piytce  blokowane niewymagaijgce
zaslepek/przejécidwek z gwintem stozkowym, z mozliwosciq zastosowania $rub blokowanych 3,5 mm.
Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi. Sruby blokowane wkrecane za
pomocq Srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Dtugosé od 28 do 148mm, od 2 do 12 otwordw.
Grubosc¢ ptytki 1,8 mm. Materiat: tytan.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

9. dot. poz. 12

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2 poz. 12 dopusci mozliwosé zaoferowania:

Ptytka blokujgco - kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Ptytka posiada podciecia na bokach
utatwiajace ksztattowanie. Otwory w ptytce dwufunkcyjne niewymagajgce zaslepek/przejscidwek,
blokujgco - kompresyjne z mozliwosciq zastosowania érub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm.
Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w ptytce samogwintujgce z gniozdami
szesciokgtnymi. Sruby blokowane wkrecane za pomocgq srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ptytka
posiada 2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Kohce ptytki odpowiednio wyprofilowane
do wprowadzania ptytki metodg minimalnego ciecia. Dtugo$é od 70 do 315mm, od 5 do 22 otwordw.
Grubos¢ ptytki 3,5 mm. Materiat: tytan.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

ZLapytanie nr 3 dotyczy Zatgcznika nr 2
1. dot. poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Ptytka anatomiczna blokowana do blizszego kohca kosci ramiennej, od 2 do 8 otwordw
blokowanych w czesci trzonowej. W czesci nasadowej 9 otwordw blokowanych. W czesci Srodkowej
wydtuzony otwér do pozycjonowania ptyty. Zakohczenie czeici trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metodg minimalnego ciecia. Ptytka ma 14 otworéw do
wprowadzenia Kirschnera lub nici w cze$ci nasadowej. Do otwordw blokowanych wkrety korowe
samogwintujgce blokowane o Srednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkrety korowe 3,5 z
tbem kulistym. Gtéwki wkretéw z gniazdami szesciokgtnymi. Wszystkie otwory blokowane umozliwiajg
wprowadzenie wkretdw korowych HA 3,5 mm. Materiat - tytan

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
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2. dot poz. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Wkrety kostne, samogwintujgce blokowane @ 3,5mm, dtugos¢ od 10 mm - 50mm ze skokiem
co 2mm. | od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

3. dot. poz. 3
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wigkszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Wkrety korowe, samogwintujgce HA 3,5mm, dtugo$é od 12 mm — 26 mm ze skokiem co 2
mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajqgcy dopuszcza.

4. dot. poz. 4
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wigkszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Ptyta anatomiczna, blokowana, do dalszej nasady kosci promieniowej, waska i szeroka,
dtoniowa, lewa i prawa, w czesci trzonowej od 2 do 4 otwordw blokowanych, w czeici srodkowej
wydtuzony otwdr do pozycjonowania ptyty. W czeici nasadowej 6 do 8 otwordw do wkretéw
blokowanych. W czesci nasadowej 3 do 5 otwordw do mocowania ptytki za pomocqg drutéw Kirschnera.
Dtugosc ptytki 48 - 63 mm. Do otwordw blokowanych wkrety samogwintujgce z mozliwoscig
dostosowania kgta wkrecenia + 10 stopni o srednicy 2,4mm lub wkrety blokowane samogwintujgce 2,7
mm, do otworu owalnego wkrety korowe samogwintujgce o Srednicy 2,7 mm. Materiat - tytan. W
zestawie ptytka, sze$¢ wkretdw blokowanych, jeden wkret korowy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

5. dot.poz. 5
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Ptyta do wyrostka tokciowego, anatomiczna, katowo stabilna. Ptyta posiada w czesci blizszej
zagigcie umotliwiajgce stabilizacje wyrostka tokciowego oraz 10 otwordw kgtowo stabilnych do wkretéw
blokowanych 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm i 7 otworéw do wstepne; stabilizacji drutami Kirschnera. W czesci
trzonowej ptytka ma otwér owalny oraz od 2 do 12 otworéw do wkretdw blokowanych 3,5 mm lub
3,5/2,7 mm. Do otwordw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce blokowane o Srednicy 3,5mm lub
3.5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. tby wkretéw z gniazdami
szeSciokgtnymi. Wszystkie otwory blokowane umozliwiajg wprowadzenie wkretow korowych HA 3,5 mm.
Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

6. dot. poz. 6
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Wkrety korowe, samogwintujgce @ 2,7mm dtugosé od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm.
Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

7. dot. poz. 7
Czy Zamawiajgcy dopuici w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Wkrety korowe blokowane, samogwintujgce @ 2,7mm dtugos$¢ od 12 mm - 30mm ze skokiem
co 2 mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

8. dot. poz. 8
Czy Zamawiajacy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcéw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Wkrety blokowane, zmiennokgtowe samogwintujgce @ 2,4mm dtugos$¢ od 12 mm - 30mm ze
skokiem co 2 mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
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9. dot. poz. 9
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantow: Wkrety kostne, samogwintujgce blokowane @ 3,5mm, dtugos¢ od 10 mm - 50mm ze skokiem
co 2 mm. | od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. Materiat — stal implantowa.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

10. dot. poz. 10
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantdw: Ptytki rekonstrukcyjne kgtowo stabilne. Ptyty LCP. Grubos¢ ptyt 2,2 mm. Dtugos¢ ptyt od 48
mm do 144 mm. Odlegto$¢ otwordw 12 mm. Ptyty posiadajg otwory do wkretéw blokowanych 3,5 mm
lub do wkretéw korowych HA 3,5 mm. Do otwordw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce
blokowane o §rednicy 3,5mm. Gtéwki wkretdw z gniazdami szesciokatnymi. Wszystkie otwory blokowane
umozliwiajg wprowadzenie wkretdow korowych HA 3,5 mm. Materiat tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

11. dot. poz. 11
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: Ptytka prosta tubularna w ksztatcie rynnowym 1/3 kota. Stal implantowa. Ptytka posiada od 4
do 8 otwordw umozliwiajgcych stosowanie $rub korowych. Grubosé ptytki 1,0 mm , szeroko$¢ 9 mm ,
dtugos¢ od 49 do 97 mm.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

12. dot. poz. 12
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcodw do przetargu zaoferowanie
implantow: Ptytki rekonstrukcyjne kgtowo stabilne. Ptyty LCP. Grubo$¢ ptyt 3,0 mm. Diugosé ptyt od 48
mm do 144 mm. OdlegtoS¢ otwordw 12 mm. Ptyty posiadajg otwory do wkretéw blokowanych 3,5 mm
lub do wkretdw korowych HA 3,5 mm. Do otworéw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce
blokowane o $rednicy 3,5mm. Gtéwki wkretdw z gniazdami szesciokgtnymi. Wszystkie otwory blokowane
umozliwiajg wprowadzenie wkretdéw korowych HA 3,5 mm. Materiat tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

13. dot. poz. 13
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcodw do przetargu zaoferowanie
implantow: Wkrety korowe, samogwintujgce HA 3,5mm, dtugo$¢ od 12 mm - 26 mm ze skokiem co 2
mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

14. dot. poz. 14
Czy Zamawiajqgcy dopusci w celu dopuszczenia wigkszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantow: Wkrety kostne, samogwintujgce blokowane @ 3,5mm, dtugo$¢ od 10 mm - 50mm ze skokiem
co 2 mm. | od 55mm do 25mm ze skokiem co 5 mm. Materiat - tytan.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

15. dot. poz. 15
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej iloSci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: podktadka dla §rub D 2,7, D 3,5, Srednica zewnetrzna od @7 mm , grubo$¢ 0,70 mm.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

16. dot. poz. 16
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: podktadka dla $rub D 4,01 D 4,5 mm, Srednica zewnetrzna @8,8 mm , grubos¢ 0,80 mm.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

17. dot. poz. 17
Czy Zamawiajgcy dopusci w celu dopuszczenia wiekszej ilosci wykonawcdw do przetargu zaoferowanie
implantéw: podktadka dla srub D 4,51 D 5,0 mm, $rednica zewnetrzna @13 mm , grubosé 1,50 mm.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
18. dot. wzoru umowy

Instrumentaria oraz wiertarka, ktérych dostarczenie przez Zamawiajgcego jest wymagane bezptatnie w
ramach pakietu nr. 2 sq elementami, ktére stanowiq dla Wykonawcéw duze obcigzenie finansowe.
Iwracam sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o modyfikacje treici umowy i zobowigzanie sie przez
Lamawidjgcego do zrealizowania umowy na poziomie minimum 60%.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na powyisze i dodaje do § 1 ust. 8, ktéry otrzymuje brzmienie:
nWykonawca akceptuje fakt, iz iloSci asortymentéw wyszczegdlnione w zalqczniku nr ..... do SIWZ sq
ilo§ciami planowanymi. Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwos< ich Zmniejszenia w stosunku do ilosci i
warto$ci dostaw przyjetych w umowie, w sytuacjach uzasadnionych waznymi powodami, a w
szczegélnosci zmniejszenia sie stanu iloSciowego pacjentéw z zastrzezeniem, ze ograniczenie
zaméwienia nie bedzie wieksze niz 40% w stosunku do warto$ci/ilosci wskazanej umowa. Zamawiajqcy
nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilo$ci dostaw przyjetych w umowie.”

Lapytanie nr 4 dotyczy Zatacznika nr 4

1. dot poz. 1
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 4 poz. 1 dopusci mozliwoé¢ zaoferowania ptytki o dtugosci od 64mm
do 336mm zamiast od 60mm do 348mm?
Odpowiedz: Zamawiajqgcy dopuszcza.

2. dot. poz. 2
Czy Zamawiajacy w Zatqczniku nr 4 poz. 2 dopusci mozliwosé zaoferowania ptytki o dtugosci od 118mm
do 374mm zamiast od 60mm do 348mm?2
Odpowiedz: Zamawiajagcy dopuszcza.

3. dot.poz. 1,2
Czy Zamawiajgcy w Zatgcezniku nr 4 dopusci mozliwoéé zaoferowania implantéw wykonanych z tytanu?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Lapytanie nr 5 dotyczy Zatacznika nr 4

1. Czy zamawiajgcy dopusci ptyty DHS/DCS o nastepujgcych parametrach?
Ptyta dynamiczna DHS, stalowa do ztaman szyjki kosci udowej. Ptyta posiada tuleje w dwdch
dtugosciach prowadzgcq zapobiegajacg wypadnieciu implantu ze stawu. W czesci trzonowe; Znajduje
sie od 2 do 18 otworéw kompresyjnych do srub korowych D 4,5 mm. Szerokosé ptytki 19 mm, grubosé 6
mm, odlegto$¢ miedzy otworami 16 mm. Dtugosé ptyty od 114 do 370 mm o kgcie szyjkowo-trzonowym w
pieciu zakresach odchyleh 130, 135, 140, 145 i 150 stopni. W komplecie ptyta + $ruba doszyjkowa o
Srednicy 12,7 mm + $ruba kompresyjna.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

2. Czy zamawiajgcy dopusci ptyty DHS/DCS o nastepujgcych parametrach?
Ptyta dynamiczna (DCS), stalowa do dalszego odcinka kosci udowej. Ptyta posiada tuleje prowadzgcqg
zapobiegajgcq wypadnieciu implantu ze stawu. W czesci trzonowej znajduje sie od 6 do 22 otwordw
kompresyjnych do $rub korowych D 4,5 mm. Szeroko$é ptytki 16 mm, grubos¢ 6 mm, odlegtos¢ miedzy
otworami 16 mm. Dtugos$¢ ptyty od 114 do 370 mm o kqcie szyjkowo-trzonowym 95 stopni. W komplecie
ptyta + Sruba doszyjkowa o srednicy 12,7 mm + éruba kompresyjna 2
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Lapytanie nr é dotyczy Zatacznika nr 4

1. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie System ptytkowy DSB ze §rubg gwintowana do ztaman
blizszej nasady kosci udowej z otworami kompresyjnymi pod $ruby kompresyjne. W czesci blizszej tuleja z
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otworem pod S$rube doszyjkowg-gwintowang. W czesci trzonowej ptyta wyposazona w otwory
kompresyjne pod $ruby Sruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej,. Kat
szyjkowy ptyt od 130 do 150 0, dtugos¢ od 46 mm do 334, od 2 do 20 otwordw. Materiat stal. W
komplecie ptyta + sruba doszyjkowa + Sruba kompresyjna.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

2. dot. poz. 1
POZ. 1 Czy Zamawiagjgcy odstgpi od wymogu Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej,
bezpiecznej dla MRI i wyrazi zgode na zaoferowanie Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej
jak w pozostatych pozycjach pakietu.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

3. dot. poz. 2
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie System ptytkowy — DSK. Ptyta dynamizacyjna do dalszej
nasady kosci udowej z otworami kompresyjnymi, kgt szyjkowy 95 stopni, od 6 do 22 otwordw w czesci
trzonowej dtugosci 100-356 mm, dtugos¢ tulei 25mm, materiatstal.
W komplecie ptyta + sruba srednicy 12,5 mm +§ruba kompresyjna.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

ZLapytanie nr 7 dotyczy Zatgcznika nr 8

1. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie PLYTKA KOSTNA WASKACIENKA GRUBOSC 3,5mm
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

2. dot. poz. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie PLYTKA REKONSTRUKCYJINA PROSTA DO WKRETOW 3,5
GRUBOSC 2,8 mm

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.
3. dot poz. 3

Czy Zamawidjgcy wyrazi zgode na zaoferowanie PLYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA DO WKRETOW 2,7
GRUBOSC 2,7 mm

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zapytanie nr 8 dotyczy Zatgcznika nr 9
1. dot.poz.l. 2

Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 9 poz. |. 2 dopusci mozliwos¢ zaoferowania gwozdzi Rusha o dtugosci
100-240 mm zamiast 100-242 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
2, dot. poz. lil. 1
Czy ZIamawigjacy w Zatgczniku nr 9 poz. lll. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania gwozdz Kirschnera
nagwintowanych o dtugosci L 150, 2101 310 mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
3. dot. poz. VII. 1-3
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 9 poz. VII. 1-3 dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretdéw ggbczastych

samogwintujgcych 6,5 dla dt.30mm dt. gwintu 22mm, dla dt.35mm dt. gwintu 27 mm oraz dla dt. od
40mm-70mm dt. gw.32mm¢e

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
4, dot. poz. Xll. 2
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 9 poz. Xll. 2 dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretdw kostkowych fi
4,5 L-45-80 dt. gwintu 22-40 mm zamiast 22-37 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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5. dot. poz. XIV. 3
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 9 poz. XIV. 3 dopusci mozliwoi¢ zaoferowania wiertta o Srednicy @ 2,7
mm zamiast @ 2,8 mm?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Lapytanie nr 9 dotyczy Zatgcznika nr 9

1. dot. poz. 1. 1
Czy Zamawidjgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GWOIDZIE RUSHA - fi 2,5 x 40 - 240mm?
Odpowiedz: Zamawiajagcy wyraza zgode.

2. dot. poz. 1.2
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GWOZDZIE RUSHA - fi3,0 LUB 3,5 x 100 - 240mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

3. dot. poz. . 3
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GWOZDZIE RUSHA - fi 5,0 x 220 - 340mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

4. dot. poz.1.1,2,3,4,5,6,7
Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie GWO7DZIE KIRSCHNERA TROJGRANIEC2
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

5. dot. poz. lll. 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GWOZD KIRSCHNERA NAGWINTOWANY 2,0-2,5 L 150
-310¢2
Odpowiedzi: Zamawiajacy wyraza zgode.

6. dot. poz.IV.4
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie DRUT KOSTNY DO CERKLARZU -ZWOJE1OM Q 1,6 mm2
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

7. dot. poz. V.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GROTOWKRETY SCHANZA SAMOWIERCACE?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

8. dot. poz. VI. 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie GROTY STEINMANNA Q4 do 5x 150 do 2252
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraia zgode.

9. dot. poz. VII. 1
Czy Iamawicjgcy wyrazi zgode na  zaoferowanie WKRETY ~ KANIULOWANE  GABCZASTE
SAMOGWINTUJACE Q 4,5mm 30 -35mm x dt gwintu 1/3 di. Wkretu?e
Odpowiedz: Zamawiajagcy wyraza zgode.

10. dot. poz. VII. 2
Czy Iamawidjgcy wyrazi zgode na  zaoferowanie WKRETY ~ KANIULOWANE  GABCZASTE
SAMOGWINTUJACE Q 4,5mm 40-70mm x dt gwintu 1/3 dt. Wkretue
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

11. dot. poz. VIl. 3
Czy WKRETY KANIULOWANE GABCZASTE SAMOGWINTUJACE Q 4,5mm 40-70mm x dt gwintu 1/3 df.
Wkretu?
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode.

12. dot. poz. VIII. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE GABCZASTE SAMOGWINTUJACE
Q7.0 50 - 70mm x 16 dt gwintu?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraia zgode.
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13. dot. poz. VIIl. 2

Czy Zamawiadjqcy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE GABCZASTE SAMOGWINTUJACE
Q7.0 75-120mm x 16 dt gwintu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraia zgode.
14. dot. poz. VIII. 3

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE GABCZASTE SAMOGWINTUJACE
Q7.0 50 -70mm x 32 dt gwintu?

Odpowiedz: Zamawqucy wyraza zgode.
15. dot. poz. VIII. 4

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE GABCZASTE SAMOGWINTUJACE
Q7.0 75-120 mm x 32 dt gwintu?

Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgode.

16. dot. poz. 1X
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie PODKtADKI DEDYKOWANE DO WKRETOW?2
Odpowiedz: Zamawiajqcy wyrazia zgode.

17. dot. poz. X. 5
Czy Zamawidjacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRET DO KOSCI KOROWY SAMOGWINTUJACY
GNIAZDO KRZYZOWE LUB HEKSAGONALNE Q -4,5 L 85-100 (co 2mm)?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

18. dot. poz. XI. 1
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY GABCZASTE SAMOGWINTUJACE GNIAZDO
KRZYZOWE LUB HEKSAGONALNE Q -6,5 L 40 -70 (co 5mm) X322

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.
19. dot. poz. XIi

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRET KOSTKOWY Z OSTRZEM TROJGRANIEC GNIAZDO
KRZYZOWE LUB HEKSAGONALNE?2

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.
20. dot. poz. XIi

Czy Zamawidjgcy wyrazi zgode na zaoferowanie PODKtADKI DEDYKOWANE DO WKRETOW?2
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Lapytanie nr 10 dotyczy Zatgcznika nr 10

1. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 10 poz. 1 dopusci mozliwosé zaoferowania:
Gwozdz Srédszpikowy do leczenia ztaman czesci blizszej kosci udowej typu GAMMA krétki, ze Srednicg w
czesci proksymalnej max 16 mm z 6 stopniowq antetorsjq, dtugosci 220-280mm (opcjonalnie réwniez 180-
210mm), pokryty celownikiem , srednica 10-12mm, kgt szyjkowo - trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny
do kosci lewej i prawej. Blokowany w czeici blizszej Srubq szyjkowq teleskopowq @ 11mm (dt. 70-125mm)
ze $rubg kompresying M4. Sruba  zaslepiajgca i $ruba kompensacyjna wyposazona w  system
zabezpieczajgcy przed spadaniem Srub z wkretaka. Mozliwo$¢ opcjonalnego blokowania w czesci
blizszej pinem antyrotacyjnym @ 4mm (dt. 65-125mm). W czesci dalszej posiadajgcy jeden otwédr
statyczny i jeden dynamiczny pod wkrety blokujgce o $rednicy 4,5mm.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

2, dot. poz. 1
Czy Zamawidjgcy w Zatgezniku nr 10 poz. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania srub kompatybilnych z
gwozdziem?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

13
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3. dot. poz. 2
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 10 poz. 2 dopusci moziiwoéé zaoferowania:
Gwoézdz §rédszpikowy blokowany do kosci ramiennej wieloptaszczyznowy (rekonstrukcyiny), prosty, lewy i
prawy. Wersja krétka L=150mm oraz dtuga 220mm i 250mm, érednica 6-9mm dia wesji litej i 7-9mm dla
wersji kaniulowanej. W czesci blizszej 4 otwory gwintowane na wkrety blokujgce zapewniajgce
wieloptaszczyznowq stabilizacje. W otworach tych mozliwosé zastosowania zardwno &rub o Srednicy 4,5 i
5.0. W czesci dalszej w wersji krétkie] posiadajgey 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji
dtugiej posiadajgcy 4 otwory ryglujgce (w tym jeden dynamiczny) zapewniajgce dwuptaszczyznowq
stabilizacje. W czesci dalszej dla gwozdzi o érednicy é-7mm- wkrety blokujgce 3,5mm, a dla gwozdzi o
Srednicy 8-9 otwory pod wkrety blokujgce 4,5mm. Kaniulowane Sruby zadlepiajgce pozwalajgce na
wydtuzenie gwozdzia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

4, dot. poz. 2
Czy Zamawidjgcy w Zatgezniku nr 10 poz. 2 dopusci mozliwosé zaoferowania érub kompatybilnych z
gwozdziem?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

5. dot. poz. 2
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 10 poz. 2 dopuéci mozliwoéé zaoferowania gwozdzia bez ostrza i §rub
mocujgcych do ostrza?
Odpowiedz: Zamawiajqgcy dopuszcza.

Lapytanie nr 11 dotyczy Zalgcznika nr 10

1. dot.poz.1,2
Czy Zamawiajgcy dopusci gwozdzie srédszpikowe tytanowe blokowane, o nastepujgcych
parametrach:

llosé
sztuk /
36 m-

cy

Nazwa

Gwé1zdz Srédszpikowy tytanowy blokowany do ztaman szyjki i frzonu kosci udowej,
wprowadzany od kretarza wigkszego, uksztattowany anatomicznie. Kat szyjkowo
trzonowym 125, 130 i 135 stopni, dostepny w §rednicach w czesci dalszej 10§ 11 mm
a W czgsci blizszej 17 mm oraz dtugo$¢ 200mm. Wersja kaniulowana, uniwersalny do
koSci lewej i prawej. Blokowany w czesci blizszej srubg zespalajgcqg o srednicy 11mm 54
wraz ze §rubq kompresyjng, a w czesci dalszej wkretami blokujgcymi o Srednicy
4,5mm. W czedci dalszej posiadajgcy co najmniej 1 otwdr dynamiczny oraz |
statyczny gwintowany. Mozliwo$¢ opcjonalnego blokowania w czesci blizszej przy
pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o srednicy 6,5mm. Wszystkie implanty
pakowane sqg sterylnie

Sruba zespalajgca $rednica 11mm, dtugosé 70+120mm, tytanowaq, sterylna 45
pin antyrotacyjny o Srednicy 6,5mm, dtugo$é 70+120mm, tytanowy, sterylny 15
Sruba korowa 4,5 mm, dtugosé 30-60 mm, tytanowa , sterylna 45
Sruba zadlepiajgca lub kompresyjna, tytanowa , sterylna 45

Gwézdz ramienny blizszy §rédszpikowy blokowany tytanowy. Gwdzdz uniwersalny:
2 jeden do prawej i lewej kohczyny. Anatomiczne odgiecie gwozdzia wynoszgce 4°.
" | Dtugos¢ 150mm dostepny w $rednicy 8, 9mm oraz L=180+320 stopniowana co
20mm, Srednica 6+9mm stopniowana co 1Tmm. Przekrdj gwozdzia okrggty na catej
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dtugosci. W czesci blizszej Sciecie anatomiczne. W gwozdziach o srednicach 8 mmi
wiekszych wierzchotek gwozdzia posiada zmniejszong $rednice wewnetrzng. W
czesci blizszej co najmniej 6 otwordw do blokowania zapewniajgcych opcje
blokowania w przynajmniej trzech réznych ptaszczyznach, w tym jeden fasolkowy.
W czesci dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w czesci
blizszej gwintowane. Dla Srednic 8 mm i wigekszych w czesci dalszej otwory
gwintowane. W gwozdziach o §rednicy 6 i 7 mm mozliwo$¢ zastosowania wkretdw
3.0 mm w czesci dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w czedci blizszej. W gwozdziach o Srednicy
8 mm i wiekszych mozliwos¢ zastosowania wkretéw 4,0 lub 4,5 mm w czesci blizszej i
dalsze;j.

Kaniulowane §ruby zadlepigjgce pozwalajgce na wydtuzenie czeSci blizszej
gwozdzia w przynajmniej 3 rozmiarach. Sruby blokujgce z gniazdem gwiazdkowym,
kodowane kolorami — kazda $rednica inny kolor. Gwozdzie kodowane kolorami —
kazda $§rednica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu.

§ruba zaslepiajgca, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, sterylna 45
§ruba blokujgca 4,0 mm, dtugos¢ 25-70 mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, 45
sterylna
sruba kompresyjna, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, sterylna 45
Sruba blokujgca 4,5 mm, dtugos¢ 25-70 mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, 1
sterylna
§ruba blokujgca 3,0 mm, dtugos¢ 20-50 mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, 45
sterylna

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

ZLapytanie nr 12 dotyczy Zatacznika nr 11
1. dot.poz. 1,3, 5,7
Czy Zamawidjgcy w Zatgczniku nr 11 poz. 1, 3, 5, 7 dopusci mozliwos¢ zaoferowania implantow

barwionych jednym kolorem, natomiast w celu utatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych
parametrami?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

2. dot. poz. 1
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 11 poz. 1 dopuéci mozliwos¢ zaoferowania: Gwozdz sroédszpikowy
blokowany do kosci ramiennej wieloptaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkretami @ 4,5 i
@ 5,0 mm, w czesci blizszej posiadajgcy cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech ptaszczyznach,
prawy i lewy, wykonany z tytanu, w sktadzie:
- gwozdz §rodszpikowy blokowany do kosci ramiennej wieloptaszczyznowy (Srednica d=609 mm, dt. 150-
280 mm),
- Ssruba zadlepiajgca
- frzy $ruby blokujgce z gniazdem szesciokgtnym?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

3. dot.poz. 1,3

Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 11 poz. 1, 3 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania gwozdzia bez mozliwosci
blokowania z uzyciem $ruby spiralnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
4, dot. poz. 3
Czy Zamawiajgcy w Zatgcezniku nr 11 poz. 3 dopuéci mozliwo$c zaoferowania gwozdzia oddzielnego do
prawej i lewej nogi?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
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5. dot. poz.3,7

Czy Zamawidjgcy w Zatgczniku nr 11 poz. 3, 7 dopusci mozliwosé zaoferowania érub blokujgcych do
gwozdzi z gniazdem szesciokgtnym zamiast gwiazdkowym?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

6. dot. poz. 3
Czy Zamawiajgcy w Zatgcezniku nr 11 poz. 3 dopusci mozliwoéé zaoferowania gwozdzia w diugoiéciach
od 300 mm do 480 mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

7. dot.poz. 5,6
Czy Zamawiajacy w Zatgcezniku nr 11 poz. 5, 6 dopusci mozliwoi¢ zaoferowania gwozdzia blokowanego
Za pomocq $rub blokujacych z gniazdem szeSciokgtnym o Srednicy 4,5 mm i 5,0 mme
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

8. dot. poz. 8
Czy Zamawiajacy w Zatgczniku nr 11 poz. 8 dopuéci mozliwoéé zaoferowania §rub doszyjkowych z
gniazdem szesciokgtnym zamiast gwiazdkowym?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

9. dot. poz. 9
Czy Zamawiajgcy w Zatgezniku nr 11 poz. 9 dopusci mozliwosé zaoferowania:
Gwozdz do kosci piszczelowe;j blokowany odpietowo, w sktadzie:
- gwozdz do kosci piszczelowej blokowany odpietowo (@ 9-11mm, di. 140-320mm) o przekroju okragtym z
kanatkami na dtugosci czesci trzonowej gwozdzia zmniejszajgcymi cisnienie Srodszpikowe,
- Sruba zaslepiajgca
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

10. dot. poz. 9a
Czy Zamawidjgcy w Zatgczniku nr 11 poz. 9a dopuici mozliwosé zaoferowania wkretéw blokujgcych
samogwintujgcych o $rednicy 4,5mm w dtugosci 20-100mm ze skokiem co 2mm, kompatybilnych z
gwozdziem?
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

11. dot. poz. 10
Czy Zamawidjgcy w Zatgezniku nr 11 poz. 10 dopusci mozliwosé zaoferowania wytqcznie ptyty w wersji
bez haka?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

12. dot. poz. 14, 15, 14
Czy Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 11 Poz. 14, 15, 16 dopusci mozliwosé zaoferowania $rub z gniazdem
Srubokreta szesciokgtnym 3,5 mm zamiast 4,0 mm2
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zapytanie nr 13 dotyczy Zatgcznika nr 11
1. dot. poz. 7

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty o nastepujgcych parametrach:

system ptyt LCP do kosci pietowej stal: Ptytka rekonstrukcyjna o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z kosciq,
blokujgco-kompresyjna do  kosci pietowej. Ptyta wyposazona w otworu dwufunkeyjne pod $ruby
blokowane i korowe o Srednicy 3,5mm . Srednica rdzenia dla §rub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm:
korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposazone w: wiertta z kohcédwkq typu AO:; wktady
Srubokretéw zakohczone koncoéwkg typu AO do szybko ztqczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru
1.5NM ; dynamometr 1.5NM  z mozliwosciq dotgczania do szybko ztqczki wiertarskiej typu AO lub
zewnetrznego uchwytu na kohcoéwki AO. System ptyt wspdtpracuje ze §rubami perforowanymi do
augmentacji  3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla rezonansu
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magnetycznego. Ramiona ptyty umoizliwiajgce ich uksztattowanie do anatomii, mozliwe réwniez
skrocenle/przymeae Dwa pojedyncze ramiona bez otwordw umozliwiajgce wstepng stabilizacje ptyty.
Suby blokowane w ptycie o Srednicy 3,5mm, samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi i
gwiazdkowymi wkrgcane przy pomocy $rubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ptyty prawe i lewe. o
dtugosci od 64 mm do 81mm porzy 15 otworach w ptycie.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

2. dot. poz. 7a
Czy zamawiajqcy wyrazi zgode na ztozenie oferty o nastepujacych parametrach:
Sruby do zespolen ptytkowych stal 3.5 mm: Sruby blokowane 3.5mm o dtugosci od 10mm do 95mm,
samogwintujgce , stal
Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraza zgode.

3. dot. poz. 7b
Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty o nastepujgcych parametrach:

Sruby do zespolenh ptytkowych sToISSmeruby 3.5 mm korowe o dtugosci od 10mm do 130mm,
samogwintujgce, stal

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraia zgode.

4. dot.poz.7,7a,7b
Czy Zamawiagjqey, celem dopuszczenia do udziatu w postepowaniu wiekszej liczby wykonawcdw oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu uzyskania konkurencyjnych ofert, wyrazi zgode na wydzielenie w odrebny
pakiet pozycji 7, 7ai 7b z zatgcznika nr 112

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode i wydziela z Zalgcznika nr 11 poz. 7, 7q, 7b i tworzy z nich
LZatgcznik nr 11 A.

Lapytanie nr 14 dotyczy Zatgcznika nr 11
1. dot. poz. 1,357
Prosimy o wyjasnienie, czy w poz. 1,3,5,7 Zamawiajgcy wymaga podania ceny za komplety: gwdzdz plus
elementy blokujgce?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga podania ceny za komplet.
2, dot.poz.1,2,3, 45 6,7,70,7b,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Czy Zamawiajgcy dopusci implanty, o nastepujgcych parametrach:

llosé
Nazwa sztuk/

36 m-cy

Gwézdz Srédszpikowy ramienny, uniwersalny: jeden do prawej i lewej konczyny.
Dtugos¢ L=180+320 stopniowana co 20mm. Srednica 6+9mm stfopniowana co
Imm. Przekréj gwozdzia okrggty na catej diugosci. W czesci blizszej Sciecie
anatomiczne. W gwozdziach o Srednicach 8 mm i wiekszych wierzchotek
gwozdzia posiada zmniejszong $Srednice wewnetrzng. W czesci blizszej co najmniej
1 6 otwordw do blokowania zapewniajgcych opcje blokowania w przynajmniej
trzech réinych ptaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W czeici dalszej
przynajmniej 4 otwory do blokowania. Kaniulowane Sruby zaslepiajgce
pozwalajgce na wydtuzenie czesci blizszej gwozdzia w przynajmniej 3 rozmiarach.
Sruby blokujgce z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami — kazda §rednica
inny kolor. Gwozdzie kodowane kolorami - kazda Srednica inny kolor. System
wykonany ze stopu tytanu. (w standardzie: gwézdz, trzy sruby plus zaslepki)
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Gwéidz udowy, jeden uniwersalny gwodzdz przeznaczony do leczenia ztaman
koSci udowej (uzywany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz
wstecznej) wprowadzany metodq ante i refrograde. Dtugos¢ L=200+440mm (ze
3 skokiem co 20mm) do dtugosci 440mm pokryty celownikiem dalszym, $rednica
d=9+12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. Kaniulowane
Sruby zadlepiajgce pozwalajgcych na wydtuzenie czeici blizszej gwozidzia w
przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0+15mm stopniowane co 5mm. System
wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwézdz + 4 $ruby blokujgce + zadlepka.

15

Gwéidz tytanowy podudziowy. Dtugosé L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w
catosci pokryty celownikiem dalszym, srednica d=8-12mm ze skokiem (colmm), w
wersji kaniulowanej. Profilowane przejécie czesci blizszej w stosunku do dalszej w
przedziale 9-10°. 3° zagiecie czesci dalsze] gwozdzia. Instrumentarium
zapewniajgce wykonanie kompresji odtaméw bez demontazu  celownika.
Sptaszczone dwie boczne powierzchnie gwozdzia w czesci dalszej zapewniajgce
obnizenie cisnienia $§rodszpikowego w  trakcie implantacji. W otworach
rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w czesci dalszej zapewnione alternatywne
zamienne stosowanie rygli o srednicy 24,0 i @4,5 (dla gwozdzi o Srednicy @8 i @9)
lub 851 25,5 (dla gwozdzi o $rednicy @10).

Kanivlowane $ruby zadlepiajgce pozwalajgce na wydtuzenie czesci blizszej
gwozdzia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm.
System wykonany ze stopu tytanu. Gniozda we wszystkich elementach
blokujgcych gwiazdkowe. (w standardzie: gwézdz, trzy §ruby, plus zaslepki)

15

Sruba blokujgca ér. 5,0 mm, gniazdo gwiazdkowe dt. 30-90mm, materiat stopu

tytanu. ey

Gwéidz udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy.
Proksymalne ugiecie zapewniajgce zatozenie z dostepu bocznego w stosunku do
szczytu kretarza wiekszego.

Jeden uniwersalny gwdézdz przeznaczony do leczenia ztaman kosci udowej
(uzywany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkretarzowej -
antegrade). Dtugos$¢ L=340+440mm (ze skokiem co 20mm) do dtugoici 440mm
pokryty celownikiem dalszym, $rednica d=10+12mm ze skokiem (co Tmm) . Przy
metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w czesci blizszej ryglami
samowiercqcymi kaniulowanymi o $rednicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej
blokowany w czesci blizszej ryglami o érednicy @5,0+5,5mm. W czesci dalszej
blokowany ryglami o $rednicy w przedziale @5,0+5,5mm, posiadajgcy min. 5
otworébw (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane)
zapewniajgce co najmniej czteroptaszczyznowq stabilizacje. Sruby blokujgce z
gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami - kazda érednica inny kolor.
Gwozdzie kodowane kolorami - kazda $rednica inny kolor. Kaniulowane Sruby
zaSlepiajgce pozwalajgce na wydtuzenie czesci blizszej gwozdzia w zakresie
0+15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu (komplet:
gwéidz, 4 Sruby plus zaslepka).

15

Sruba doszyjkowa 7,5mm do gwozdzi $rédszpikowych udowych anatomicznych,
gniazdo gwiazdkowe, dt. 50-120mm, stopu tytanu.

Gwéidz pigtowy - Tytanowy gwozdz pietowy do leczenia ztaman kosci pietowej
9 lub artrodezy stawu skokowo-pigtowego. Wprowadzany od strony guza
pietowego. Gwoézdz kaniulowany, prosty o przekroju okrqgtym na catej dtugosci.
Wersja do prawej i lewe] kohczyny. Anatomiczne Sciecie czesci blizszej.

15
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Wierzchotek gwozdzia z afraumatyczng powierzchnig oporowqg pod kos¢
skokowq. Dtugos¢ L=45 oraz 70mm, pokryty w catosci celownikiem; Srednica 10,
12mm. Mozliwos¢ zastosowania wkretdw kanivlowanych 5,0 lub 5,5 mm.
Potgczenie wkretéw 5,5 stabilne kgtowo. Sruby zaslepiajgce pozwalajgce na
wydtuzenie czesci blizsze] gwozdzia w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie
0+20mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach gwiazdkowe.
Gwodzidz znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze wzgledu na §rednice.
System wykonany ze stopu tytanu

9a

Wkrety mocujgce, samogwintujace, kanivlowane §r. 5,0 i 5,5mm, dtugo$¢ od
20mm - 50mm

105

9b

Zaslepka od Omm do 20mm ze skokiem co S5mm.

15

10

Ptyta anatomiczna do blizszej nasady kosci udowej. Ptytka ksztattowa blokowana
do blizszej nasady kosci udowej. Wersja prawa/lewa. Ptytka wystepujgca w
rozmiarach 2+10 otworowe;.

W czesci frzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W czesci nasadowej 3
otwory blokowane o wielokierunkowym. Ustalone kgtowo ustawienie wkretéw
blokowanych. Otwory blokowane posiadajgce oporowq czes¢ stozkowq oraz
gwintowang walcowqg. Gwint na petnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewng
stabilizacje. Niewymagajgce zaslepek/przejscidwek do wkretdw blokowanych.
Otwér kompresyjny z dwukierunkowg kompresja, wydtuzony do pozycjonowania
ptyty. Posiadajgca przynajmniej 11 otworéw pod druty Kirchnera do
tymczasowego ustalenia ptytki, przy czym blizsze 8 otwordw z podcieciami
umozliwiajgcymi wigzanie nici lub drutéw. Do otwordw blokowanych wkrety
blokowane 5mm, samogwintujgce, oraz 2 wkrety 7,3mm kaniulowane w czesci
nasadowej. Do otwordw kompresyjnych wkrety korowe 4,5 z tbem kulistym.
Lakohczenie czesSci trzonowej ptytki  odpowiednio  wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metodg minimalnego ciecia. Czes¢ trzonowa z podcieciami
w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta sama barwa ptytek i wkretdw

blokowanych-tytanowych utatwiajaca identyfikacje i dobdr implantéw. Materiat:
stopu tytanu

12

1

Ptyta anatomiczna do kiykci kosci Ptytka ksztattowa blokowana do dalszej
nasady kosci udowej, zaktadana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci
trzonowej 4 do 12 ofwordw blokowanych i jeden kompresyjny. W czesci
nasadowej 6 otwordw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu
pewnej stabilizacji odtamdw oraz 1 otwdér pod wkret nieblokowany do kompresji.
W czesci trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone
katowo ustawienie wkretéw blokowanych. Otwory blokowane posiadajgce
oporowq cze$¢ stozkowqg oraz gwintowang walcowq. Gwint na petnym
obwodzie otworu zapewnigjgcy pewnqg stabilizacje.  Niewymagajgce
zaslepek/przejscidwek do wkretdw blokowanych.

Otwér kompresyjny z dwukierunkowq kompresjg. Wydtuzony do pozycjonowania
ptyty.

Posiadajgca przynajmniej 5 otwordw pod druty Kirschnera 2,0mm do
fymczasowego ustalenia ptytki. Do otwordw blokowanych wkrety blokowane
korowe 5mm oraz w czesci naktykciowej 1 wkret gabczasty kanivlowany 7,3mm.
Wkrety samogwintujgce, teb wkreta z oporowqg czescig stozkowqg oraz
gwintowang walcowqg. Do otwordw nieblokowanych wkrety korowe 4,5 z tbem
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kulistym. Zakonhczenie czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metodg minimalnego ciecia. Czes¢ trzonowa z podcieciami
W celu ograniczenia kontaktu implantu z koécig. Ta sama barwa ptytek i wkretéw
blokowanych utatwiajgca identyfikacje i dobor implantéw. Materiat: stopu tytanu
13 Sruba blokujgca ér. 5.0mm, samogwintujgca, gnioazdo gwiazdkowe dtugoseé 16-

150

?Smm, stopu tytanu.
Sruba  blokujgca  kaniulowana §r. 7,3mm, gabczasta, gniazdo gwiazdkowe

14 5 15
dtugo$¢ 30-100mm, stopu tytanu.
Sruba stozkowa kaniulowana ir. 7,3mm, niepetny gwint, gniazdo gwiozdkowe

15 o 15
dtugos$¢ 50-95mm, stopu tytanu.

16 Sruba stozkowa. 5,0mm, samogwintujgca, gniazdo gwiazdkowe dtugosé 30-90 15
mm, stopu tytanu.

17 Sruba korowa 4,5mm, samogwintujgca, gniazdo gwiazdkowe dtugoié 20-95 mm, 45

stopu tytanu

Instrumentarium do gwozdzia ramiennego bedzie dosytane na pojedyncze
18 | zabiegi po wczesniejszym powiadomieniu wykonawcy (do 2 dni przed TAK
planowanym zabiegiem) telefonicznie

Instrumentarium wraz z wiertarkq oraz z bankiem implantéw do gwoidzia
uvdowego i podudziowego na czas obowigzywania umowy

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

19 TAK

ZLapytanie nr 15 dot. zapiséw SIWZ
1. Pkt 18.2 SIWZ Czy Zamawiajacy dopuéci mozliwoié ztozenia oferty w formacie .pdf?
Odpowiedzi: Oferte nalezy ztozyé w formacie danych .doc, .docx.

L powazaniem
Dyrektor Zespotu Opieki Zdrowotnej w Busku — Ldroju
mgr Grzegorz Lasak

Wyk. 2 egz.
Egz. Nr 1 a/a
Egz. Nr 2 BIP
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