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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZOZ/DO/OM/ZP/29] 19

Busko - Zdréj, dnia 06 sierpnia 2019 .

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Buskuy - Zdroju z zachowaniem zasad okreslonych ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 . Poz. 1986 ze zm.).

Ogtoszenie o zamdwieniu Ukazato sie w Biuletynie Zamdéwier Publicznych w dniu 01.08.2019 r., numer ogtoszenia
581336-N-2019.

Odpowiedzi na zapytania nr 2

Do wszystkich Wykonawcéw:
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw do w/w przetargu.

Lapytanie nr 1

ZLapytanie nr 2

Czy Zamawiajgey zgodzi sie na dopuszczenie do postepowania aparatu RTG posiadajgcego deklaracje zgodnoici
na caty aparat tj. generator, kolumna lampy, RTG, stét rentgenowski, statyw ptucny oraz cyfrowy system akwizyciji?2
Odpowiedz; Zamawiajqgcy nie wyraza zgody.

Lapytanie nr 3
Czy Zamawiajqcy zgodzi sie na dopuszczenie do postepowania aparatu RTG o zakresie wartosci mAs wynoszgcym
0,5-630mAs?2

Odpowiedz; ZLamawiajgcy nie wyraia zgody.

ZLapytanie nr 4

bez dostosowania pomieszczen pod pracownie RTG?2
Odpowiedz: Lamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie Wykonawcy, ktéry w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat lub

Lapytanie nr 5

Dotyczy §4 ust. 13 umowy - Czy Zamawiajgcy Zrezygnuje z wymogu wstawienia zastepczego aparatu RTG2 W
przypadku aparatéw RTG kazdorazowe wstawienie nowego urzqdzenia wigze sie z koniecznosciq demontazu
aparatu, w ktérym nastgpita awaria, nowego obliczania oston, wykonywania testéw akceptacyjnych oraz
dokonania nowego zgtoszenia i odbioru przez sanepid, co w rezultacie moze trwaé ponad 2-3 tygodnie, natomiast
wykonanie naprawy jest mozliwe w znacznie krétszym czasie.

Odpowiedsz; Lamawiajgcy rezygnuje z wymogu wstawienia zastepczego aparatu RTG w przypadku naprawy
gwarancyjnej trwajacej powyzej 10 dni roboczych, ZLamawiajgcy wykre$la ust. 13 z § 4 wzoru umowy.

ZLapytanie nr 6

Dotyczy §6 ust. 2 umowy - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie ponizszego zapisu:
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych o ile wysokose
poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla
ktérych kary umowne nie zostaty zastrzezone, z zastrzezeniem, 7e Wykonawca ponosi bez ograniczen umownych
odpowiedzialno$¢ w zakresie, w jokim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane b ograniczenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostatym zakresie  tgczna  odpowiedzialno$e odszkodowawcza
Wykonawcy wynikgjgca z umowy lub pozostajgca z nig W zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych) ograniczona jest do wartosci umowy netto. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychoddw, utracone dane, utrate zyskéw, utrate
mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne pfacone przez
Zamawiajgcego swoim kontrahentom
Odpowiedzi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zapytanie nr 7

Dotyczy §9 ust. 7 umowy - Prosimy o dodanie ponizszego Zapisu:

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie. Odstgpienie winno by< poprzedzone pisemnym pod rygorem niewaznosci
wezwaniem do nalezytego wykonania Umowy | wyznaczeniem terminu dodatkowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie powyiszego zapisu do §9 ust. 7 umowy, kiéry otrzymuje nowe
brzmienie: , Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewainosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawieraé vzasadnienie. Odstgpienie winno by¢ poprzedzone pisemnym pod rygorem
niewainoéci wezwaniem do naleiytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminy dodatkowego.”

ZLapytanie nr 8

Dotyczy §6 ust. 2c umowy - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie wysokosci kary umownej do 0,2% za kazdy
dzieh opdznienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie wysokosci kary umownej do 0,2% za kazdy dzien opéznienia.

Lapytanie nr 9
(pkt. 10) Czy Zamawigjqcy dopuéci aparat RTG o najnizszym potozeniu ogniska lampy od podtogi 49 cm?
Wymagana wysoko$¢ minimaina 35 cm nie jest w stanie zapewni¢ mozliwosci obrazowania stawdw skokowych
bez koniecznosci wykorzystywania podestu podobnie jok oferowana wysoko$é 49 cm natomiast obie wysokosci
umozliwiajg wykonanie zdjecia stawdw kolanowych na stojgco.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

2. (pkt. 11) Czy Zamawidjgcy dopusci aparat RTG z zakresem obrofu kolumny lampy RTG wokot osi pionowej 180
stopni? Jest to zakres wystarczajgcy do wykonania wszystkich mozliwych ekspozycji tgcznie z wykonaniem zdjecia
pacjentowi lezgcemu na tézku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

3. (pkt. 32) Czy Zamawiajgcy bedzie punktowat czestotliwos¢ generatora?

Im wyzsza czestotliwos¢ generatora tym mniejsze wahania promieniowania emitowanego Co pozwala uzyskac
jednolitg wigzke. Dodatkowo swiadczy o nowoczesnej konstrukcii. Proponujemy punktacie :

>430 kHz - 10 pkt

< 430 - 0 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostaje przy punktacji jak w SIWZ.

4. (pkt. 41) Czy Zamawidjacy dopuici aparat RTG o maksymalnej wysokoéci blatu od podtogi 85 cm? Jest to réznica
nie wptywajgca na mozliwosci diagnostyczne aparatu oraz na wygode uzytkowania.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

5. (pkt. 48) Czy Zamawiagjacy bedzie punktowat ponizszy punkt 2 Pochtanialnosé blatu bezposrednio wptywa na
dawke jakg ofrzymuje pacjent oraz posrednio technik. Im mniejsza wartosé parametru fym mniejsza dawka.
Proponujemy punktacje
<0,5mm Al - 10 pkt
>0,5mm AL - 0 pkt
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostaje przy punktaciji jak w SIWL.

6. (pkt. 56) Czy Zamawigjqcy dopuici aparat ze statywem odlegtosciowym o minimalnej odlegtosci Srodka
detektora liczac od podtogi 40 cme Wymagana wysokoé¢ minimalna 35 cm nie jest w stanie zapewnié
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10.

11.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZOZ/DO/OM/ZP/29/19
mozliwosci obrazowania stawdw skokowych bez koniecznoici wykorzystywania podestu podobnie jak oferowana
wysoko$¢ 40 cm natomiast obie wysokosci umozliwiajg wykonanie zdjecia stawdw kolanowych na stojgco.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

(pkt. 75) Czy Zamawidjacy dopusci aparat RTG z detektorem bezprzewodowym o wadze 3,8 kg? Réznica 300 g
nie bedzie znaczgca i odczuwalna podczas codziennej pracy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

(pkt. 82) Czy Zamawigjocy dopusci aparat RTG z konsolg technika o zwyktym monitorze 2 Wczedniej Zamawiajgcy
wymaga obstugi za pomocqg myszki i klawiatury wiec obstuga dotykowa jest zbedna.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

(pkt. 82) Czy Zamawiajacy dopusci aparat RTG z konsolg technika o przekgtnej 21 cali? Rdéznica 2 cali nie bedzie
istotnie wptywata na uzytkowanie oraz wtasnosci diagnostyczne aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Czy Imawidjgcy moze podac jakich producentéw systemdw RIS/PACS posiada w placéwce?

Odpowiedz: Zamawiajgcy posiada system RIS/PACS firmy CGM.

Czy Zamawiajgcy moze udostepnié oferte firm dostarczajgcych systemy RIS/PACS w szpitalu na licencje oraz
podtgczenie nowego aparatu RTG w celu ujednolicenia ofert na podtgczenie?

Odpowiedz: Licencja na podiqczenie aparatu do systemu jest po stronie Wykonawcy.

Z powazaniem
Dyrektor Zespotu Opieki Zdrowotnej w Busku — Zdroju
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTE.

Wyk. 3 egz.

Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a

Egz. Nr 3 BIP






